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У статті розглянуто можливість застосування кореляційного методу, заснованого на акустичних 
сигналах, для контролю витрат води в трубопроводах без допоміжних джерел збурення. 
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Вступ. Подальший розвиток світової економіки ґрунтується на впрова-
дженні останніх досягнень науки у виробництво, розробці та серійному ви-
робництві новітніх приладів та матеріалів. Функціонування будь-якої галузі 
сучасної економіки, наприклад, енергетики, машинобудування, хімічної та 
харчової промисловості неможливе без використання сучасних лічильників 
та витратомірів для автоматизації технологічних процесів. У світлі неухиль-
ного зростання тарифів на енергоресурси та воду в сфері житлового та про-
мислового споживання все більш актуальною стає тема більш точного підра-
хунку витрат цих ресурсів. 
Оскільки в рідині завжди присутні найдрібніші бульбашки газу або па-
ри, то, рухаючись з потоком і потрапляючи в область тиску р < ркр, вони 
втрачають стійкість і набувають здібності до необмеженого зростання. Після 
переходу в зону підвищеного тиску і вичерпання кінетичної енергії рідини, 
що розширюється, бульбашки припиняють зростання і вони починають ско-
рочуватися. Якщо бульбашка містить достатньо багато газу, то після досяг-
нення нею мінімального радіусу, вона відновлюється і здійснює декілька ци-
клів затухаючих коливань. А якщо газу мало, то бульбашка закривається по-
вністю в першому періоді життя. Таким чином, поблизу обтічного тіла ство-
рюється досить чітко обмежена "зона кавітації", заповнена рухомими буль-
башками. Скорочення бульбашки відбувається з великою швидкістю і супро-
воджується звуковим імпульсом. 
Якщо ступінь розвитку кавітації такий, що у випадкові моменти часу 
виникає і закривається безліч бульбашок, то явище супроводжується сильним 
шумом з суцільним спектром від декількох сотень Гц до сотень і тисяч кГц. 
 
Мета дослідження. Розглянути можливість застосування кореляційного 
методу, заснованого на акустичних сигналах, для контролю витрат води в 
трубопроводах без допоміжних джерел збурення. 
Матеріали дослідження. Схема експерименту показана на рисунку 1.1. 
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Рис. 1 – Схема експерименту 
 
Для досліду до трубопроводу кріпиться два електретні мікрофона, які 
під‘єднуються до звукової карти на персональному комп’ютері. Якщо відк-
рити кран на трубопроводі, утворюється потік води в якому бульбашки води 
здійснюють шум. За допомогою програми віртуального осцилографа на пер-
сональному комп’ютері вираховуються дані цього шуму (точки відліку). 
Результати досліджень. Експериментально визначено, що 10 літрів во-
ди витікає за 82 секунди. Від відстані мікрофонів один від одного залежить 
кількість точок відліку. Експеримент проводився на відстані 10 мм. Для роз-
рахунку витрати рідини потрібно визначити час, за який вода пройде 10 мм 
відстані. Два максимуми на кореляційній кривій, відповідають моменту про-
ходження води у двох точках. В експерименті ці точки – це точки закріплен-
ня на трубі електретних мікрофонів. Частота дискретизації звукової карти 48 
кГц. 
При математичній обробці даних у програмі «Mathcad», знаючи об’єм 
води, визначається значення витрати води, яке дорівнює 0,12 л/с. За допомо-
гою значень площі перерізу труби і витрати води, знаходиться середня швид-
кість потоку води 604,69 мм/с. Визначивши час, за який вода протікає відс-
тань між двома мікрофонами і час дискретизації, розраховується теоретична 
кількість точок відліку, за які кореляційна функція досягне максимуму. В 
результаті розрахунку отримуємо 825 точок відліку. 
На рисунку 2 зображені сигнал з першого мікрофона (а) і сигнал з дру-
гого мікрофона (б). На основі двох сигналів будується взаємокореляційна 
функція, яка зображена на рисунку 3. 
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Рис. 2 – Сигнали з першого (а) і другого (б) мікрофонів 
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Рис. 3. – Взаємокореляційна функція 
 
На рисунку 3 кореляційна функція досягає максимум у точці 898, що ві-
дповідає швидкості потоку 556,792 мм/с. 
Визначивши теоретичний і експериментальний максимуми на кореля-
ційній кривій, можна побачити різницю значень. Це говорить про присут-
ність похибки експерименту, яка приблизно дорівнює 10%. Відстань між мік-
рофонами має бути малою, щоб сигнал не змінював свої характеристики. Але 
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відстань, яка була взята для експерименту майже така, як і діаметр мікрофо-
нів. Це вочевидь і є причиною великої похибки експерименту. Для зменшен-
ня похибки необхідне конструктивне рішення – точковий контакт мікрофонів 
з трубопроводом. 
Висновок. За допомогою даного експерименту підтверджено працезда-
тність кореляційного методу для визначення витрат рідини в трубопроводі 
без порушення цілісності системи і без допоміжних джерел збурення. Для 
використання цього методу на практиці у побутовій чи виробничій сфері, 
необхідно вирішити ще ряд основних питань, а саме: удосконалити констру-
кцію установки та провести експеримент на основі нової конструкції, а також 
визначити оптимальну відстань між мікрофонами. Ще необхідно застосову-
вати більш ефективний метод математичної обробки результатів експеримен-
ту. 
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